
点検項目／日付：時間 　　　／　　　： 　　　／　　　： 　　　／　　　： 　　　／　　　： 　　　／　　　： 　　　／　　　： 　　　／　　　： 　　　／　　　： 　　　／　　　： 　　　／　　　　：

本体

ＡＣ電源の確認

バッテリ充電されているか

本体ファンの動作確認

ヘリウムガスの残量があるか

設定

操作モード

トリガモード

アシスト比

オギュメンテーション　（％）

患者

心電図のリズム

先端圧は出ているか

タイミングは合っているか

バルーン内圧は正常か

回路内に血液リークはないか

挿入部位からの出血はないか

挿入肢末梢の動脈に血流はあるか

アラーム発生時間

アラーム発生内容

IABP使用中点検表 （CS１００）

導入日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臨床工学部　　　　
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